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Abstrak
 

Praktik kerja profesi apoteker di PT Enseval Putera Megatrading Tbk Cabang Bekasi bertujuan untuk

mengetahui dan memastikan suhu penyimpanan produk rantai dingin pada container chiller selalu konsisten

pada rentang suhu yang dipersyaratkan yaitu suhu 2 – 8°C dengan studi buka dan tutup pintu serta studi

holding time & recovery time. Metode pelaksanaan mengenai kualifikasi kinerja container chiller yaitu

dengan studi studi buka dan tutup pintu serta studi holding time & recovery time. Hasil pada studi buka dan

tutup pintu yang dilakukan pada container chiller, rentang suhu yang diperoleh yaitu 3.2 – 6.9°C. Sedangkan

hasil yang diperoleh pada studi holding time dan recovery time memiliki waktu holding time yang panjang

dan waktu recovery time yang cepat. Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa container chiller

memiliki kualitas yang baik dan konsisten.

......

The professional pharmacist practice at PT Enseval Putera Megatrading Tbk Bekasi Branch aims to ensure

and verify the storage temperature consistency of cold chain products in the chiller container within the

required temperature range of 2 – 8°C. This includes studying door opening and closing patterns, as well as

conducting holding time and recovery time studies. The method used to qualify the performance of the

chiller container involves studying door opening and closing patterns, as well as holding time and recovery

time. Results from the door opening and closing study indicate a temperature range of 3.2 – 6.9°C within the

chiller container. Additionally, findings from the holding time and recovery time studies show a long

holding time and rapid recovery time. Based on these results, it can be concluded that the chiller container

maintains good and consistent quality, ensuring the integrity of cold chain product storage.
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